
6. Hävitä käytetty pesuaineliuos viemäriin yhden käytön 
jälkeen. Huuhtele viemäri runsaalla vedellä. CIDEZYME-
entsyymipesuainetta ei ole tarkoitettu välineiden säilytykseen tai 
varastointiin. 

7. Säilytettävä kontrolloidussa huoneenlämmössä 15–30 °C (59–86 °F).
Huuhtele säiliö huolellisesti ennen sen hävittämistä. Käytettävä ennen 
pakkaukseen merkittyä eräpäivää. 

RISKI- JA TURVALLISUUSTIEDOT: 
Vaara
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- 
tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Erityisohjeet hankittava 
ennen käyttöä. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/
suihketta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/
kasvonsuojainta. Käytä hengityssuojainta. JOS KEMIKAALIA ON 
HENGITETTY: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä asennossa, 
jossa on helppo hengittää. Jos ilmenee hengitysvaikeuksia: ota yhteys 
lääkäriin. Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin.

TOIMITUSTAPA:
Uudelleentilaus Kuvaus
2258 1 L 
2260 5 L  

NO

CIDEZYME® enzymatisk vaskemiddel
BRUKSANVISNING

1.  Tilsett ikke blekemidler eller andre kjemikalier.

 Tilsett 8 ml CIDEZYME® konsentrert enzymatisk vaskemiddel 
pr. liter vann. Bruk 16 ml pr. liter vann på utstyr med størknet 
organisk materiale og/eller bruk varmt vann.

 CIDEZYME vaskemiddel kan brukes til forvask av instrumenter 
før maskinvask , ved for eksempel endoskop-vaskemaskiner, 
ultralydbad og desinfektorer, i samsvar med anbefalingene fra 
utstyrsprodusenten.

2. Senk ned utstyret umiddelbart etter bruk i løsningen, og la det 
ligge i bløt til alt organisk materiale er oppløst og fjernet. Det 
anbefales å la utstyret ligge i løsningen i minst 1 minutt. Forleng 
bløtleggingstiden for utstyr med størknet organisk materiale. 
Spyl oppløsningen gjennom alle kanaler.

 Merk: Aluminium skal ikke ligge i vann i mer enn 8 timer.
3. Rengjør utstyret manuelt med børster eller myke kluter, som 

anbefalt av utstyrsprodusenten, hvis det er nødvendig.
4.  Skyll utstyret grundig. Sørg for at rent vann skylles gjennom alle 

kanaler for å fjerne spor av CIDEZYME vaskemiddel.
5.  Tørk utstyret, innbefattet kanaler. Utstyret er nå klart til 

behandling med kraftig desinfeksjonsmiddel eller sporedrepende 
løsning.

6.   Skyll  ut den brukte oppløsningen etter hver bruk. Skyll ned 
den brukte oppløsningen i avløpet med vann. Løsningen 
med CIDEZYME enzymatisk vaskemiddel er ikke beregnet på 
oppbevaring av utstyr.

7.  Lagres ved kontrollert romtemperatur, 15-30 °C (59-86 °F).
Skyll beholderen godt før den kastes.  Brukes innen utløpsdato på  
beholderen.

RISIKO-/SIKKERHETSOPPLYSNINGER: 
Fare
Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller 
pustevansker ved innånding. Innhent spesielle instruksjoner før bruk. 
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt
vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Bruk 
åndedrettsvern. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg 
for at posisjonen letter åndedrettet. Ved vedvarende øyeirritasjon: 
Søk legehjelp.

LEVERING:
Etterbestilling  Beskrivelse
2258  1L
2260  5L

SE  
CIDEZYME® enzymatiskt rengöringsmedel

BRUKSANVISNING
1. Tillsätt inte blekmedel eller andra kemikalier. 
 Tillsätt 8 ml outspädd CIDEZYME® enzymatiskt rengöringsmedel 

per 1 liter vatten. För instrument med avlagringar av torkat 
organiskt material, använd 16 ml per 1 liter vatten och/eller 
använd varmt vatten. 

 CIDEZYME enzymatiskt rengöringsmedel kan användas för 
förrengöring av instrument i viss automatisk utrustning, t.ex. 
diskdesinfektor för endoskop, ultraljudsbad och diskdesinfektorer, 
i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

2. Lägg instrumenten i blöt omedelbart efter användning till 
dess att alla organiska ämnen har lösts upp och avlägsnats. Vi 
rekommenderar att  instrumenten får ligga i blöt i minst 1 minut.   
Instrument med avlagringar av torkade organiska ämnen ska 
ligga i blöt under längre tid. Tillse att  lösningen spolas genom 
alla kanaler.

 OBS! Aluminium får blötas i högst 8 timmar.
3. Vid behov kan instrumenten rengöras mekaniskt med borste 

eller mjuka trasor, enligt tillverkarens rekommendationer. 
4.  Skölj utrustningen grundligt och aspirera vatten genom alla 

kanaler för att avlägsna alla eventuella rester av CIDEZYME.
5. Torka instrumenten, inklusive kanalerna. Instrumenten är nu 

redo för behandling med ett effektivt desinfektionsmedel eller en 
spordödande lösning.

6.  Kassera den använda CIDEZYME-lösningen efter varje 
användning. Använd lösning kan spolas ned i avlopp med vatten. 
CIDEZYME enzymatiskt rengöringsmedel är inte avsett att 
användas som en lösning för förvaring av instrument.

 Enzymatic Detergent 

           2258 /         2260

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Do not add bleach or other chemicals.

 Add 8 ml of CIDEZYME® Enzymatic Detergent liquid concentrate 
per 1 liter of water.  For equipment with dried-on organic matter, 
use 16 ml per 1 liter of water and/or use warm water.

 CIDEZYME Detergent may be used for precleaning instruments in 
automated equipment such as endoscope reprocessors, ultrasonic 
cleaners and washer disinfectors, in accordance with equipment 
manufacturers’ recommendations.

2. Soak equipment immediately after use, until all organic matter 
is dissolved and removed. A minimum soak of 1 minute is 
recommended. Extend soak time for equipment with dried-on 
organic matter. Flush solution through all channels.

 Please note: Soak time for Aluminum no greater than 8 hours.

3. If necessary, mechanically clean equipment with brushes or soft 
cloths as recommended by the equipment manufacturer.

4. Thoroughly rinse the equipment, aspirating water through all 
channels to remove traces of CIDEZYME Detergent.

5. Rough dry equipment, including channels. Equipment is now ready 
for treatment with a high level disinfectant or sporicidal solution.

6.  Discard used solution after each use. Flush used solution down 
the drain with water. CIDEZYME Detergent is not intended as a 
solution for holding or storing equipment.

7. Store at controlled room temperature 15°-30°C (59°-86°F).

Thoroughly rinse container before disposing. Use by expiration date 
on immediate container.

RISK/SAFETY INFORMATION:
Danger
Causes serious eye irritation. May cause allergy or asthma symptoms 
or breathing difficulties if inhaled. Obtain special instructions before 
use. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wear 
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 
Wear respiratory protection. IF INHALED: Remove person to fresh 
air and keep comfortable for breathing. If experiencing respiratory 
symptoms: Call a doctor. If eye irritation persists: Get medical advice/
attention.

HOW SUPPLIED:
Reorder Description
2258 1L 
2260 5L

FR CA

Détergent enzymatique CIDEZYME®

MODE D’EMPLOI

1.  Ne pas le mélanger à d’autres substances chimiques ni aux 
composés chlorés.

 Ajouter 8 ml de détergent enzymatique CIDEZYME® concentré 
par litre d’eau. Si les instruments présentent des souillures 
organiques sèches, utiliser 16 ml par litre d’eau et/ou utiliser de 
l’eau chaude.

 Le détergent CIDEZYME peut être utilisé pour le pré-nettoyage 
des instruments dans des automates, tels que les appareils de 
désinfection pour endoscopes, les appareils de nettoyage et de 

lavage par ultrasons et les laveurs-désinfecteurs conformément 
aux recommandations des fabricants.

2.  Faire tremper le matériel immédiatement après son utilisation 
jusqu’à dissolution et décollement  des matières organiques. 
Il est recommandé de tremper le matériel pendant au moins  
1 minute. Augmenter le temps de  trempage en cas de matières 
organiques sèches. Irriguer l’intérieur  de tous les canaux.

 Remarque: Le temps de trempage pour des instruments en 
aluminium ne doit pas dépasser 8 heures.

3. Si nécessaire, utiliser manuellement une brosse ou un chiffon 
doux, selon les recommandations du fabricant.

4.  Rincer soigneusement le matériel, y compris les canaux internes, 
pour ôter toutes traces du détergent CIDEZYME.

5.  Sécher sommairement le matériel y compris les canaux. Les 
instruments sont maintenant prêts pour un traitement avec un 
désinfectant de haut niveau ou une solution sporicide. 

6.   Renouveler la solution après chaque utilisation. Irriguer la 
solution utilisée avec de l’eau. Ne pas stocker les instruments 
dans le détergent CIDEZYME.

7. Stocker dans une pièce à température contrôlée comprise entre 
15° et 30°C (59°-86°F).

Rincer soigneusement le flacon avant son élimination. À utiliser avant 
la date d’expiration figurant sur le recipient.

RISQUE/RENSEIGNEMENTS SUR LA SECURITE:
Avertissement 
Provoque une irritation des yeux. Peut provoquer des symptômes 
allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
Se procurer les instructions avant utilisation. Éviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/brumes/vapeurs/aérosols. Porter des gants 
de protection/vêtements de protection/équipements de protection des 
yeux/équipements de protection du visage. Porter un équipement de 
protection respiratoire. EN CAS D’INHALATION : Transporter la victime 
à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer. En cas de symptômes respiratoires : appeler 
un médecin. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin

Références:
Code Description
2258 1L 
2260 5L

DE

CIDEZYME®-Enzymreiniger
GEBRAUCHSANWEISUNG

1.  Kein Bleichmittel oder sonstige Chemikalien hinzugeben.
 Mischungsverhältnis: 8 ml CIDEZYME®-Enzymreinigerkonzentrat 

auf 1 Liter Wasser. Für Instrumente mit angetrocknetem 
organischem Material ein Mischungsverhältnis von 16 ml auf 1 
Liter Wasser und/oder warmes Wasser verwenden.

 CIDEZYME-Enzymreiniger kann für die Vorreinigung 
in automatischen Geräten, wie Endoskopaufbereitern, 
Ultraschallreinigern und Desinfektionsspülmaschinen, 
verwendet werden. Dabei sind die Empfehlungen des jeweiligen 
Geräteherstellers zu beachten.

2. Instrument sofort nach Gebrauch so lange einweichen, bis alles 
organische Material gelöst und entfernt ist. Die Einweichzeit 
sollte mindestens 1 Minute betragen. Für Instrumente 
mit angetrocknetem organischem Material sind längere 
Einweichzeiten erforderlich. Sämtliche Hohlräume mit der Lösung 
spülen.

 Bitte beachten: Bei Aluminium sollte die Einweichzeit nicht mehr 
als 8 Stunden betragen.

3.  Instrument erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme von Bürsten 
oder weichen Tüchern mechanisch säubern, entsprechend den 
Empfehlungen des Geräteherstellers.

4.  Instrument gründlich spülen; dabei sämtliche Hohlräume mit 
Wasser spülen, um alle Rückstände an CIDEZYME-Reiniger zu 
entfernen.

5.  Instrument, einschließlich Hohlräumen, grob trocknen. Das 
Gerät ist nun für die Behandlung mit einem hochwirksamen 
Desinfektionsmittel oder einer Sporizidlösung vorbereitet.

6. Die gebrauchte Lösung nach jeder Anwendung verwerfen. 
Gebrauchte Lösung in den Abfluß geben und mit Wasser 
nachspülen. CIDEZYME-Enzymreiniger ist nicht als Lösung zur 
Geräteaufbewahrung oder -lagerung vorgesehen.

7. Bei regulierter Raumtemperatur von 15 °-30 °C (59 °-86 °F) 
aufbewahren.

Behälter vor dem Entsorgen gründlich ausspülen. Verwendbar bis: 
siehe Haltbarkeitsdatum auf Behälter.

GEFAHREN/SICHERHEITSINFORMATIONEN: 
Gefahr
Verursacht schwere Augenreizung. Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Vor 
Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Einatmen von Staub / 
Rauch / Gas / Nebel / Dämpfen / Spray vermeiden. Schutzhandschuhe 
/ Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Atemschutz 
tragen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und 
für bequemes Atmen sorgen. Bei Atembeschwerden einen Arzt 
aufsuchen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / 
ärztliche Hilfe suchen.

LIEFERFORM:
Bestell-Nr. Beschreibung
2258 1L 
2260 5L

IT

Detergente enzimatico CIDEZYME®

ISTRUZIONI PER L’USO

1.  Non aggiungere ipocloriti o altri prodotti chimici.
 Aggiungere 8 ml di liquido concentrato di detergente enzimatico 

CIDEZYME® per ogni litro di acqua. Per strumentario che presenta 
residui organici resistenti, raddoppiare la quantità di prodotto e/o 
usare acqua calda. 
Il detergente enzimatico CIDEZYME può essere utilizzato in fase di 
prelavaggio in macchine automatiche, macchine ad ultrasuoni ed 
apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione, in accordo con le 
raccomandazioni del fabbricante dell’apparecchiatura.

2.  Immergere gli strumenti immediatamente dopo l’uso, fino 
alla completa rimozione di tutti i residui. Si raccomanda un 
tempo minimo di immersione di 1 minuto. Allungare i tempi per 
strumentario che presenta residui resistenti.  Irrigare tutti i canali 
dello strumento con la soluzione detergente.

 Nota: per i materiali in alluminio si consiglia un tempo di 
immersione non superiore a 8 ore.

3. Se necessario, effettuare una pulizia degli strumenti con 
spazzole o panni morbidi, in accordo con le raccomandazioni del 
fabbricante degli strumenti.

4.  Per eliminare eventuali tracce di detergente CIDEZYME, 
rimuovere tutta la soluzione detergente irrigando con acqua 
direttamente attraverso i canali dello strumento.

5.  Asciugare sommariamente lo strumento compresi i canali. Lo 
strumento è pronto adesso per una disinfezione ad alto livello o 
con una soluzione sporicida.

6.   Eliminare  la soluzione utilizzata dopo ogni uso. Smaltire secondo 
le normative nazionali vigenti. Non usare detergente enzimatico 
CIDEZYME come soluzione conservante.

7.  Conservare a temperatura controllata 15-30 °C (59-86 °F).

Risciacquare il flacone prima dello smaltimento. Utilizzare entro la 
data di scadenza indicata sul contenitore.

RISCHIO/INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA:  
Pericolo 
Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sintomi allergici 
o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Procurarsi speciali 
istruzioni prima dell’uso. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/
la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/la faccia. Indossare una protezione respiratoria. 
IN CASO DI INALAZIONE: portare la persona in zona aerata e 
metterla in posizione comoda per la respirazione. In caso di sintomi 
respiratori: contattare un medico. Se l’irritazione degli occhi persiste: 
consultare un medico.

CONFEZIONI DI VENDITA:
Codice Descrizione
2258 1L 
2260 5L 

ES LA

Detergente enzimático CIDEZYME®

INSTRUCCIONES DE USO

1. No añadir decolorante u otros productos químicos.

 Añadir 8 ml de detergente enzimático CIDEZYME® líquido 
concentrado por cada litro de agua. Para equipos con materia 
orgánica seca adherida, utilizar 16 ml por cada litro de agua y/o 
utilizar agua templada.  

 El detergente enzimático CIDEZYME puede usarse para la 
limpieza previa de los instrumentos en equipos automatizados 
tal como los reporcesadores de endoscopios, limpiadores 
ultrasónicos y otros equipos de descontaminación, de acuerdo con 
las recomendaciones de los fabricantes de los equipos.

2.   Poner el equipo en remojo inmediatamente después de utilizarlo 
hasta que toda la materia orgánica se haya disuelto y eliminado. 
Se recomienda un mínimo de un minuto de remojo. Extender el 
tiempo de remojo para los equipos con materia orgánica adherida. 
Verter la solución a través de todos los canales. 

 Nota importante: para aluminio, el tiempo de remojo no debe 
exceder 8 horas. 

3. Si es necesario, limpiar mecánicamente el equipo con cepillos o 
telas suaves de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

4. Enjuagar el equipo completamente, aspirando el agua a través de 
todos los canales para eliminar todos los residuos del detergente 
CIDEZYME.

5. Secar el equipo, incluyendo los canales.  El equipo está ahora 
preparado para la desinfección con un desinfectante potente o 
una solución esporicida.

6. Desechar la solución utilizada después de cada uso.  Deseche 
la solución con agua abundante en un desagüe. Detergente 
enzimático CIDEZYME no está destinado para uso como una 
solución  para guardar o almacenar equipos.

7. Almacenar a temperatura ambiente controlada de 15 °C–30 °C  
(59 °F–86 °F).

Enjuagar el envase completamente antes de desecharlo. Fecha de 
caducidad indicada en el envase primario.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS Y SEGURIDAD:  
Peligro 
Provoca irritación ocular grave. Puede provocar síntomas de alergia 
o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Pedir 
instrucciones especiales antes del uso. Evitar respirar el polvo/
el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar guantes/
prendas/gafas/máscara de protección. Llevar protección respiratoria. 
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al exterior 
y mantenerla en una posición confortable para respirar. Si sufre 
síntomas respiratorios: Consultar a un médico. Si persiste la 
irritación ocular: Consultar a un médico.

PRESENTACIÓN:
Código de producto Descripción
2258 1 l 
2260 5 l

NL

CIDEZYME® enzymatisch reinigingsmiddel
GEBRUIKSAANWIJZING

1. Geen bleekmiddel of andere chemicaliën toevoegen.
 Voeg 8 ml CIDEZYME® enzymatisch reinigingsmiddel in vloeibare 

geconcentreerde vorm toe per 1 liter water.  Voor apparatuur 
waaraan aangekoekte organische stoffen vastkleven, moet 16 ml per 
1 liter water worden toegevoegd en/of warm water worden gebruikt. 

 CIDEZYME enzymatisch reinigingsmiddel kan in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de apparatuurfabrikant worden 
gebruikt om instrumenten vóór te reinigen in geautomatiseerde 
apparatuur, zoals endoscoopspoel - en desinfectiemachines,  
ultrasone reinigingstoestellen en spoel-desinfectiemachines voor 
algemeen gebruik.

2. Week de apparatuur onmiddellijk na gebruik, totdat alle 
organische stoffen opgelost en verwijderd zijn.  Een minimale 
weektijd van 1 minuut wordt aanbevolen.  Verleng de tijd voor 
het weken voor apparatuur met aangekoekte organische stoffen.  
Spoel de oplossing door alle kanalen.

 Let op: de weektijd voor aluminium mag niet langer zijn dan 8 
uur.

3. Reinig de apparatuur indien nodig mechanisch met borstels of 
zachte  doeken, zoals aanbevolen door de apparatuurfabrikant.

4. Spoel de apparatuur grondig, waarbij water door alle kanalen 
moet worden gespoeld om alle sporen van het CIDEZYME- 
reinigingsmiddel te verwijderen.

5. Droog de apparatuur enigszins, inclusief de kanalen. De 
apparatuur is nu klaar voor behandeling met een hoogwaardig 
desinfecterend middel of met een sporicide-oplossing.

6. Werp de gebruikte oplossing na gebruik weg. Spoel de gebruikte 
oplossing door de gootsteen met water. CIDEZYME enzymatisch 
reinigingsmiddel is niet bedoeld als een oplossing voor het 
bewaren of opslaan van instrumentarium.

7. Bewaar op gecontroleerde kamertemperatuur van 15 °-30 °C 
 (59 °-86 °F).
Spoel de container grondig alvorens weg te werpen. Gebruik vóór de 
vervaldatum die op de directe verpakking/container staat.

RISICO-/VEILIGHEIDSINFORMATIE:  
Gevaar
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan bij inademing allergie- of 
astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
Speciale aanwijzingen voor gebruik. Inademing van stof/rook/gas/
nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
Ademhalingsbescherming dragen. NA INADEMING: persoon in de 
frisse lucht brengen en zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Bij ademhalingsmoeilijkheden: contact opnemen met een arts. Bij 
aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

HOE GELEVERD:
Nabestelling Beschrijving 
2258 1L
2260 5L 

PT BR

Detergente Enzimático CIDEZYME®

INSTRUÇÕES PARA USO 
1.  Não adicione água sanitária ou outros produtos químicos.
 Adicione 8 ml de Detergente Enzimático CIDEZYME® líquido 

concentrado para cada litro de água. Para equipamentos com 
matéria orgânica de difícil remoção, use 16 ml para cada litro de 
água e/ou água morna.

 O Detergente Enzimático CIDEZYME pode ser usado para pré-
lavagem de instrumentos em equipamentos automáticos tais 
como reprocessadores de endoscópicos, máquinas de limpeza 
ultrassônica e outros equipamentos de descontaminação, de 
acordo com as recomendações dos fabricantes dos equipamentos.

2.  Coloque o equipamento em imersão imediatamente após a sua 
utilização, até que toda matéria orgânica esteja dissolvida e 
removida. O tempo de imersão recomendado é de 1 minuto. Para 
equipamento com matéria orgânica de difícil remoção, prolongue 
o tempo de imersão. Faça a solução circular por todos os canais 
do equipamento.

 Nota Importante: O tempo de imersão para alumínio não pode 
ser superior a 8 horas.

3.  Se necessário, limpe o equipamento mecanicamente com escovas 
ou panos macios segundo as recomendações do fabricante do 
equipamento.

4.  Enxague completamente o equipamento, aspirando água através de 
todos os seus canais, para remover resíduos do Detergente CIDEZYME.

5.  Seque o equipamento, incluindo os canais. O equipamento está 

agora pronto para ser tratado com um desinfetante de alto nível 
ou uma solução esporicida.

6.  Descarte a solução após cada utilização. Descarte a solução 
usada em local apropriado com água corrente. CIDEZYME 
Detergente Enzimático não é indicado para uso como solução 
conservante ou para armazenamento de instrumentos.

7.  Armazene em ambiente com temperatura controlada 15°-30°C 
(59°-86°F).

Enxague completamente este recipiente antes de o descartar. Utilize até 
à data de validade indicada no recipiente original.

INFORMAÇÕES DE RISCO/SEGURANÇA:  
Perigo
Provoca irritação ocular grave. Quando inalado, pode provocar 
sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Pedir 
instruções específicas antes da utilização. Evitar respirar as poeiras/
fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Usar luvas de proteção/
vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. Usar proteção 
respiratória. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona 
ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. 
Em caso de sintomas respiratórios: contacte um médico. Caso a 
irritação ocular persista: consulte um médico.

APRESENTAÇÃO:
Código Descrição
2258 1L
2260 5L

DK

CIDEZYME® enzymatisk rengøringsmiddel
BRUGSVEJLEDNING

1.  Tilsæt ikke blegemiddel eller andre kemikalier.
 For hver liter vand tilsættes 8 ml flydende CIDEZYME® enzymatisk 

rengøringsmiddelkoncentrat. Til udstyr med indtørret organsisk 
stof tilsættes 16 ml per vand, og/eller anvend varmt vand.

 CIDEZYME enzymatisk rengøringsmiddel kan bruges til 
at pre-rengøre instrumenter i automatisk udstyr såsom 
endoskopmaskiner, ultralydsbade og desinfektionsmaskiner i 
overensstemmelse med udstyrsfabrikantens anbefalinger.

2. Læg udstyret i blød straks efter brug, indtil alt organisk stof 
er opløst og fjernet. Det anbefales, at iblødsætningen varer 
mindst ét minut. For udstyr med indtørret organisk stof skal 
iblødsætningstiden forlænges. Opløsningen skal skylles igennem 
alle kanalerne.

 Bemærk: Aluminium må ikke lægges i blød i mere end 8 timer.
3. Hvis det er nødvendigt, kan udstyret renses mekanisk med børster 

eller bløde klude i overensstemmelse med udstyrsfabrikantens 
anbefalinger.

4. Skyl udstyret grundigt, opsug vand igennem alle kanaler for at 
fjerne ethvert spor af CIDEZYME rengøringsmiddel.

5. Tør udstyret, også kanalerne. Udstyret er nu parat til at 
blive behandlet med et kraftigt desinfektionsmiddel eller en 
sporicidopløsning.

6. Kassér den brugte opløsning efter hver anvendelse. Brug vand 
til at skylle den brugte opløsning ned i kloaken. CIDEZYME 
enzymatisk rengøringsmiddel er ikke en opløsning, der er 
beregnet til at opbevare udstyret i.

7. Opbevares ved kontrolleret stuetemperatur (mellem 15°-30°C 
(59°-86°F).

Rens beholderen grundigt, før den kasseres. Anvendes inden 
udløbsdatoen på beholderen.

RISIKO-/SIKKERHEDSOPLYSNINGER:  
Fare
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller 
astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Indhent 
særlige anvisninger før brug. Undgå at indånde pulver/røg/gas/
tåge/damp/spray. Bær beskyttelsseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bær åndedrætsbeskyttelses. VED 
INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at 
vedkommende kan ånde. Hvis man er udsat for åndedrætssymptomer: 
Kontakt en læge. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
LEVERANCE:
Genbestilling Beskrivelse
2258 1L 
2260 5L

FI  
CIDEZYME®-entsyymipesuaine

KÄYTTÖOHJE
1. Tuotteeseen ei saa lisätä valkaisuainetta eikä muita kemikaaleja.
 Sekoitussuhde on 8 ml CIDEZYME®-entsyymipesunestetiivistettä 

1 litraan vettä. Jos puhdistettavana on väline, johon on tarttunut 
orgaanista ainesta, suhde on 16 ml/1 l vettä, ja/tai käytä lämmintä 
vettä. 

 CIDEZYME-entsyymipesuainetta voidaan käyttää instrumenttien 
koneelliseen esipesuun valmistajan ohjeita noudattaen mm. 
seuraavissa: endoskooppipesukone, ultraäänipesulaite ja 
desinfektiopesukone.

2. Aseta puhdistettava väline likoamaan välittömästi käytön 
jälkeen, liota kunnes kaikki orgaaninen aines on irronnut pois. 
Suositeltu liotusaika on vähintään minuutti. Liotusaikaa jatketaan, 
jos orgaaninen aines on päässyt kuivumaan välineeseen kiinni. 
Ruiskuta liuosta kaikkiin kanaviin.

 Huomaa: alumiinia ei saa liottaa yli 8 tuntia.
3. Puhdista välineet tarvittaessa mekaanisesti harjalla tai pehmeällä 

kankaalla valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
4. Poista kaikki CIDAZYME-pesuaineen jäämät huuhtelemalla kaikki 

kanavat perusteellisesti suihkuttamalla niihin vettä.
5. Esikuivaa väline ja kaikki sen kanavat. Väline on nyt valmis 

käsiteltäväksi voimakkaalla desinfektioaineella tai itiöitä 
tuhoavalla aineella. 
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Το CIDEZYME δεν ενδείκνυται ως διάλυμα για την φύλαξη ή την 
αποθήκευση του μηχανήματος.

7. Φυλάξτε το σε ελεγχόμενη θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 
 15°-30°C (59°-86°F).
Ξεπλύνετε καλά το δοχείο πριν το πετάξετε. Χρησιμοποιήστε το πριν από 
την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη βάση του δοχείου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
Kίνδυνος
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. 
Εφοδιαστείτε με ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε να 
αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε μέσα ατομικής 
προστασίας της αναπνοής. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το 
άτομο στον καθαρό αέρα και διασφαλίστε συνθήκες που διευκολύνουν 
την αναπνοή. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε 
γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Παραγγελία Περιγραφή
2258 1L
2260 5L

JP

サイデザイム®酵素洗浄剤
取扱説明書

1.	 サイデザイム®は単体でご使用ください。
	 サイデザイム®に漂白剤やその他の化学薬品を加えて使用しな
いでください。

	 ８ｍL	のサイデザイム®を１Lの水で希釈します。乾燥した有機
物が付着している場合には、１６ｍL	のサイデザイム®を１L
の水もしくはお湯で希釈します。

	 サイデザイム®は内視鏡洗浄器や超音波洗浄器あるいはウォッ
シャー・ディスインフェクターのような自動洗浄器で処理する
前の予備洗浄にも用いる事が出来ます。それぞれの製造元で推
奨する方法で予備洗浄をしてください。

2.	使用済みの有機物のついた器具は、直ちに浸漬してください。
有機物や汚れが溶解したり取り除かれるまで最低１分間以上漬
けることが望まれます。乾燥してしまった有機物が付着してい
る場合には浸漬時間を延ばします。全てのチャンネルにサイデ
ザイム®を行き渡らせます。

	 注意：  アルミニウム素材は8時間以上浸漬しないこと。
3.	 必要に応じて、器具の製造元が推奨するブラシや柔らかい布で
機械的に洗浄します。

4.	 サイデザイム®が通った全てのチャンネルを水で十分に洗浄しま
す。

5.	 チャンネルを含む装置を軽く乾燥させます。これで高水準消
	 毒または滅菌の準備が完了しました。

6.	 １回使用で交換してください。使用後の液は水と一緒に廃棄
します。装置の保存用にサイデザイム®を使用しないでくださ
い。

7.	 15°-30°C (59°-86°F) で保存してください。
容器は十分に洗ってから捨ててください。容器に表示されている
使用期限を越えて使用しないでください。
取り扱い上の注意  
危険
深刻な目の炎症を引き起こす。吸入されるとアレルギーや喘息の
症状あるいは呼吸困難を引き起こす場合がある。使用前に取扱説
明書を入手すること。ほこり/煙/ガス/噴霧/蒸気/スプレーを吸い
込まないようにすること。保護手袋/保護衣/保護メガネ/顔面保護
具を着用すること。呼吸器官保護具を着用すること。
吸い込んだ場合：外気にあたる場所へ移動させ、楽な姿勢で休息
させて呼吸させること。
呼吸障害の症状がある場合：医師に連絡すること。
目の炎症が続く場合：医師の助言/治療を求めること。
製品情報
製品コード　　　　　　　 内容
2258		(17258)	 1L
2260		(17260)	 5L

PL

Detergent enzymatyczny CIDEZYME®

SPOSÓB UŻYCIA
1. Nie dodawać wybielacza optycznego ani innych środków 

chemicznych.
 Dodać 8 ml płynnego koncentratu detergentu enzymatycznego 

CIDEZYME® na litr wody. Do usuwania  zaschniętych substancji 
organicznych stosować 16 ml Cidezyme na litr wody.

 Detergent CIDEZYME można stosować do mycia wstępnego 
instrumentów w urządzeniach automatycznych, takich jak myjnie 
do endoskopów, myjki ultradźwiękowe, myjnie dezynfektory, 
zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń.

2. Natychmiast po użyciu sprzęt należy namoczyć w celu 
rozpuszczenia i usunięcia materii organicznej. Zaleca się 
moczenie przez co najmniej 1 minutę. Sprzęt z zaschniętymi 
zabrudzeniami organicznymi można moczyć dłużej.

 Przepłukac roztworem wszystkie kanały.
 Uwaga: Czas moczenia aluminium nie może przekraczać 8 

godzin.
3. W razie potrzeby oczyścić sprzęt mechanicznie szczotką lub 

miękką szmatką zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Dokładnie opłukać sprzęt.Przepłukać wodą  wszystkie kanały, aby 
usunąć pozostałości  detergentu CIDEZYME.

5. Usunąć nadmiar wody ze sprzętu i kanalów. Sprzęt jest gotowy, aby 
poddać go dezynfekcji wysokiego stopnia lub działaniu roztworu o 
właściwościach sporobójczych.

6. Usunąć roztwór po każdym użyciu. Zużyty roztwór wylać do 
kanalizacji szpitalnej. Detergent ten nie jest przeznaczony do 
czyszczenia sprzętu służącego do przechowywania.

7. Przechowywać w kontrolowanej temperaturze pokojowej 
 15°-30°C (59°-86°F).
Przed wyrzuceniem pojemnik dokładnie wypłukać.  Zużyć przed 
upływem daty ważności oznaczonej na pojemniku jednostkowym.

RYZYKO I ZAGROŻENIA:  
Niebezpieczeństwo
Działa drażniąco na oczy. Może powodować objawy alergii lub astmy, 
a w przypadku dostania się do dróg oddechowych trudności w 
oddychaniu. Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi instrukcjami. 
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 
twarzy. Stosować ochronę dróg oddechowych. W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 
swobodnego oddychania. W przypadku wystąpienia objawów ze 
strony układu oddechowego: należy skontaktować się z lekarzem. W 
przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

SPOSÓB ZAMAWIANIA:
Nr kat. Opis
2258 1L
2260 5L

HU

CIDEZYME® enzimatikus tisztítószer
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Ne adjon hozzá fehérítőt vagy más egyéb vegyszert.
 Adjon 1 liter vízhez 8 ml folyékony CIDEZYME® enzimatikus 

tisztítókoncentrátumot. Olyan műszerek esetében, amelyeken 
rászáradt szerves szennyeződés található 16 ml koncentrátumot 
adjon 1 liter vízhez és/vagy használjon meleg vizet.

 A CIDEZYME enzimatikus tisztítószer felhasználható automata 
berendezések, pl. endoszkópfertőtlenítők, ultrahangos tisztítók, 
mosó- és fertőtlenítőgépek eszközeinek előtisztításához, a 
berendezés gyártóinak javaslatait figyelembe véve.

2. Használat után azonnal áztassa be az eszközöket, amíg minden 
szerves szennyeződés feloldódik és leázik az eszközről. Minimum 
1 perces áztatás javasolt. Rászáradt szerves anyagokkal szennyezett 
eszközök esetén hosszabb áztatási idő ajánlott. Minden csatornát 
gondosan öblítsen át!

 Megjegyzés: Alumíniumból készült eszközöket ne áztasson  8 
óránál tovább.

3. Amennyiben szükséges, mechanikusan tisztítsa meg az eszközöket 
kefe vagy puha anyag segítségével, az eszköz gyártójának javaslata 
alapján.

4. Alaposan öblítse át az eszközöket, vízzel öblítse át a csatornákat is, 
hogy eltávolítsa a CIDEZYME tisztítószer maradványait.

5. Szárítsa meg az eszközöket, a csatornákat is beleértve. Ezután 
az eszközök készen állnak a magasszintű fertőtlenítésre vagy 
sterilizálásra.

6. Öntse ki az oldatot minden felhasználás után. Öntse a használt 
oldatot a lefolyóba és öblítse le vízzel. A CIDEZYME enzimatikus 
tisztítószer nem az eszközök állandó tárolására szolgál.

7. A flakont 15–30 °C (59–86 °F) -os szabályozott szobahőmérsékleten  
tárolja.

Alaposan öblítse ki a flakont mielőtt eldobja. A készítmény a flakon alján 
jelzett lejárati időpontig használható fel. 

KOCKÁZATI/BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:  
Veszély!
Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, 
és nehéz légzést okozhat. Külön utasítás használata. Kerülje a por / 
füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését. Védőkesztyű / védőruha 
/ szemvédő / arcvédő használata kötelező. Viseljen légzésvédő 
eszközöket. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre 
kell vinni, és olyan testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon 
lélegezni. Ha légzési nehézséget észlel: hívjon orvost. Ha a szem 
irritációja nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

KISZERELÉSI EGYSÉGEK:
Kód Kiszerelés
2258 1l
2260 5l

SK

Enzymatický detergent CIDEZYME®

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Nepridávajte bielidlá alebo iné chemikálie.
 Na liter vody pridajte 8 ml tekutého koncentrátu enzymatického 

detergentu CIDEZYME®. Na predmety s prischnutým organickým 
materiálom použite 16 ml detergentu na liter vody a/alebo použite 
teplú vodu.

 Detergent CIDEZYME možno použiť na predčistenie nástrojov 
v automatických zariadeniach, napr. myčkách endoskopov, 
ultrazvukových čistiacich zariadeniach a preplachovacích 
dezinfektoroch a to v súlade s odporúčaním výrobcov týchto 
zariadení.

2. Prístroje namočte bezprostredne po použití, pokiaľ sa nerozpustia 
a neodstránia všetky organické nečistoty. Odporúčaná minimálna 
doba pôsobenia je 1 minúta. Pri prístrojoch s prischnutými 
organickými nečistotami čas pôsobenia primerane predĺžte. 
Roztokom prepláchnite všetky kanáliky prístrojov.

 Poznámka: Pri hliníku nesmie byť čas pôsobenia dlhší ako 
 8 hodín.
3. V prípade potreby prístroje mechanicky očistite kefkou alebo 

mäkkou handrou podľa odporúčania výrobcu prístrojov.
4. Dôkladne prepláchnite inštrumentárium vrátane všetkých kanálikov 

vodou, aby ste z nich odstránili všetky zbytky  detergenta CIDEZYME.
5. Prístroje vrátane kanálikov ľahko osušte. Teraz sú prístroje 

pripravené na aplikáciu vysoko účinného dezinfekčného prostriedku 
so sporicídnym účinkom.

6. Použitý roztok zlikvidujte po každom použití. Použitý roztok 
spláchnite vodou do výlevky. Detergent CIDEZYME nie je určený ako 
roztok na uchovávanie alebo skladovanie prístrojov.

7. Uchovávajte pri regulovanej izbovej teplote 15°-30°C 
 (59°-86°F).
Po likvidácii nádobu dôkladne vypláchnite. Použite do dátumu exspirácie 
uvedenej na obale. 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:  
Nebezpečenstvo
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu 
alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Pred použitím sa 
oboznámte s osobitnými pokynmi. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/
plynu/hmly/pár/aerosólov. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/
ochranné okuliare/ochranu tváre. Používajte ochranu dýchacích ciest. PO 
VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne 
dýchať. Pri sťaženom dýchaní: volajte lekára. Ak podráždenie očí 
pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

DODÁVKY:
Opakovaná objednávka Popis
2258 1L
2260 5L

CZ

Enzymatický detergent CIDEZYME®

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Nepřidávejte bělidla nebo jiné chemikálie.
 Na litr vody přidejte 8 ml tekutého koncentrátu enzymatického 

detergentu CIDEZYME®. U zařízení s přischlým organickým 
materiálem použijte 16 ml detergentu na litr vody a/nebo použijte 
teplou vodu.

 Detergent CIDEZYME lze použít pro předčištění nástrojů 
v automatických zařízeních, např. endoskopických reprocesorech, 
ultrazvukových čisticích zařízeních a  dezinfektorech, a to v souladu 
s doporučením výrobců těchto zařízení.

2. Zařízení namočte bezprostředně po použití, dokud se nerozpustí 
a neodstraní všechny organické látky. Doporučená minimální doba 
namáčení je 1 minuta. U zařízení s přischlou organickou látkou dobu 
namáčení prodlužte. Roztokem propláchněte všechny kanálky.

 Poznámka: U hliníku nesmí být doba namáčení delší než 8 hodin.
3. V případě potřeby zařízení mechanicky očistěte kartáčem nebo 

měkkým hadrem podle doporučení výrobce zařízení.
4. Všechny kanálky zařízení důkladně propláchněte vodou, abyste 

z nich odstranili veškerý detergent CIDEZYME.
5. Zařízení včetně kanálků lehce osušte. Nyní je zařízení připraveno 

k aplikaci dezinfekčního prostředku.
6. Použitý roztok po každém použití zlikvidujte. Použitý roztok rozřeďte 

vodou a spláchněte do odpadní výlevky. Roztok CIDEZYME není 
určen jako roztok k uchovávání nebo ukládání zařízení.

7. Uchovávejte při regulované pokojové teplotě 15° – 30 °C  
(59° – 86 °F).

Před likvidací obal důkladně vypláchněte. Použijte do data exspirace 
uvedeného na obalu. 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: 
Nebezpečí
Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky 
alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Před použitím si obstarejte 
speciální instrukce. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/
aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/
obličejový štít. Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI 
VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 
usnadňující dýchání. Při dýchacích potížích: Volejte lékaře. Přetrvává-li 
podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

DODÁVKY:
Objednací kód Popis
2258 1l
2260 5l
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CIDEZYME® Enzimatik Deterjan
KULLANIM TALİMATLARI

1. Çamaşır suyu veya başka kimyasallar ilave etmeyiniz.
 1 litrelik su konsantrasyonuna 8 ml CIDEZYME® Enzimatik Deterjan 

ilave ediniz. Kurumuş organik maddeler bulunan enstrüman ve 
aletler için , 1 litrelik  su ve/ ya  ılık suya  16 ml kullanınız.

 CIDEZYME Deterjanı  otomatik makine ve sistemlerde (Endoskopik 
Reprosesörler, Ultrasonik Temizleyiciler ve Yıkayıcı Dezenfektörler 
gibi) alet ve enstrümanların  ön temizliği için kullanılabilir. 

2. Aletleri kullanımdan hemen sonra tüm organik maddeler çözülene 
ve giderilene kadar solüsyona batırılmalıdır. Önerilen minimum 
batırma süresi 1 dakikadır. Kurumuş organik madde olan aletler 
için batırma süresi uzatılabilir. Solüsyonu hızla akıtarak  bütün 
kanallara ulaşmasını sağlayın.

 Lütfen dikkat: Alüminyum materyaller için  batırma süresi 8 
saatten fazla olmamalıdır.

3.  Eğer gerekirse, üretici talimatları doğrultusunda aletleri  mekanik 
olarak  fırçalar ve yumuşak kumaşlar yardımıyla temizleyebilirsiniz.

7. Förvaras vid reglerad rumstemperatur mellan 15–30 °C 
 (59–86 °F).
Skölj behållaren grundligt innan den kasseras. Använd innan 
utgångsdatum på behållaren.

RISK/SÄKERHETSINFORMATION: 
Fara
Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergi- eller 
astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Begär 
specialinstruktioner före användning. Undvik att inandas damm/rök/
gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögonskydd/ansiktsskydd. Använd andningsskydd. VID INANDNING: 
Förflytta personen till en plats med frisk luft och i en position som 
underlättar andningen. Vid andningsproblem: Sök läkarhjälp. Vid 
bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

LEVERANSSÄTT:
Beställningsnummer   Beskrivning
2258   1 l 
2260   5 l

EE  
CIDEZYME® ensümaatiline detergent

KASUTUSJUHISED
1. Mitte lisada kloori ega muid kemikaale.
 Lisada 8 ml CIDEZYME® ensümaatilise detergendi 

kontsentraatvedelikku 1 veeliitri kohta. Külge kuivanud orgaanilise 
materjaliga instrumentide puhul kasutage 16 ml / 1 liiter vett ja/või 
kasutage sooja vett.

 CIDEZYME detergenti võib kasutada automaatseadmete, sh 
endoskoobi masinpesu seadmete, ultrahelipuhastusaparaatide 
ja desinfitseerimis-pesumasinate instrumentide eelnevaks 
puhastamiseks, vastavalt seadme tootja soovitustele.

2. Pange instrumendid kohe pärast kasutamist likku, kuni kõik 
orgaaniline materjal on lahustunud ja eemaldunud. Soovitatav on 
leotada vähemalt 1 minut. Külge kuivanud orgaanilise materjali 
puhul leotada kauem. Lahusega uhta kõik kanalid.

 NB! Alumiiniumit leotada mitte kauem kui 8 tundi. 
3. Kui vajalik, puhastada instrumendid käsitsi harja või pehme lapiga 

vastavalt seadme tootja soovitusele.
4. Instrumendid põhjalikult loputada, surudes vett läbi kõik kanalite, 

et eemaldada kõik CIDEZYME detergendi jäägid.
5. Instrumendid ja kõik nende kanalid kergelt kuivatada. 

Instrumendid on nüüd valmis töötlemiseks tugeva 
desinfektsioonivahendi või sporitsiidlahusega.

6. Kasutatud lahus kõrvaldada pärast igat puhastust või siis, kui 
nähtavalt mustunud. Kasutatud lahus loputada kanalisatsiooni 
rohke veega. CIDEZYME detergent ei ole mõeldud instrumentide 
hoidmis- või säilituslahusena. 

7. Hoida kontrollitud toatemperatuuril 15°–30 °C (59°–86 °F).
Enne hävitamist konteiner põhjalikult loputada. Kasutada enne 
konteinerile märgitud kõlblikkusaega.

RISKI/OHUTUSE ANDMED: 
Oht
Põhjustab tugevat silmade ärritust. Sissehingamisel võib põhjustada 
allergia- või astmasümptomeid või hingamisraskusi. Enne kasutamist 
tutvuda erijuhistega. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud 
aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/
kaitsemaski. Kanda hingamisteede kaitsevahendeid. SISSEHINGAMISE 
KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse 
puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Hingamisteede 
probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust arstiga. Kui silmade 
ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

TARNE:
Tellimisnumber Pakend
2258 1L
2260 5L
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Ενζυματικό απορρυπαντικό CIDEZYME®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Μην προσθέτετε χλωρίνη ή άλλα χημικά. 
 Προσθέστε 8 ml συμπυκνωμένο υγρό ενζυματικού απορρυπαντικού 

CIDEZYME® ανά 1 λίτρο νερό. Για μηχανήματα με αποξηραμένη 
οργανική ύλη, χρησιμοποιείτε 16 ml ανά 1 λίτρο νερό και/ή 
χρησιμοποιείτε ζεστό νερό.

 Το CIDEZYME® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το προπλύσιμο 
εργαλείων αυτόματων μηχανημάτων όπως π.χ. επανεπεξεργαστές, 
συσκευές καθαρισμού και απολύμανσης με υπερήχους, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του κατασκευαστή του μηχανήματος.

2. Μουσκέψτε την συσκευή αμέσως μετά την χρήση, ώσπου όλη 
η οργανική ύλη να διαλυθεί και να απομακρυνθεί. Συνιστάται 
τουλάχιστον 1 λεπτό διαποτισμού. Παρατείνετε το χρόνο εμποτισμού 
για μηχανήματα με αποξηραμένη οργανική ύλη. Ξεπλύνετε το 
διάλυμα μέσα από όλα τα αυλάκια.

 Παρακαλούμε σημειώστε: Ο χρόνος εμποτισμού για Αλουμίνιο δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες.

3. Αν χρειαστεί, καθαρίστε μηχανικά το μηχάνημα με βούρτσες ή 
μαλακά πανιά σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του 
μηχανήματος.

4. Ξεπλύνετε καλά το μηχάνημα, κάνοντας αναρρόφηση του νερού 
μέσα από όλα τα αυλάκια για να αφαιρεθούν τα υπολείμματα του 
απορρυπαντικού CIDEZYME.

5. Στεγνώστε πρόχειρα το μηχάνημα καθώς και τα αυλάκια. Το 
μηχάνημα είναι τώρα έτοιμο για επεξεργασία με υψηλού επιπέδου 
απολυμαντικό ή σποροκτόνο διάλυμα.

6. Πετάξτε το μεταχειρισμένο διάλυμα μετά από κάθε χρήση. 
Αποχετεύετε το μεταχειρισμένο διάλυμα ξεπλένοντάς το με νερό. 

4.  CIDEZYME deterjanın kalıntıları kalmadığından emin olmak için tüm 
lümen ve kanalları basınçlı su ile iyice durulayınız.

5. Kanallar dahil olmak üzere aletleri iyice kurulayınız. Karışım artık 
yüksek düzey dezenfektan veya sporsidal solüsyon olarak kullanıma 
hazırdır.

6.  Her kullanım sonrası solüsyonu atınız. Kullanılmış solüsyonu suyla 
beraber lavaboya dökerek imha ediniz) Deterjanı enstrüman ve 
aletlerinizi bekletme veya stoklama amaçlı bir solüsyon değildir.  

7.  Sıcaklığı 15°-30°C (59°-86°F) olan ortamlarda saklayınız.
Atımından önce konteynırı durulayınız. Son kullanım tarihinden önce 
kullanınız.

RİSK / GÜVENLİK BİLGİSİ: 
Tehlike
Ciddi derecede göz iritasyonuna neden olabilir. Solunması durumunda 
alerjiye veya astım belirtilerine veya nefes almada zorluklara neden 
olabilir. Kullanımdan önce özel talimatlara uyun. Toz/duman/gaz/sis/
buhar/sprey solumaktan kaçının. Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz 
koruması/yüz koruması kullanın. Solunum koruma tertibatı kullanın. 
SOLUNMASI DURUMUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve nefes 
alması için rahat bir ortam sağlayın. Solunumsal belirtiler görülmesi 
durumunda: Bir doktor çağırın. Göz iritasyonu devam ederse: tıbbi 
tavsiye/müdahale alın.

NASIL TEMİN EDİLİR:
Tekrar Sipariş  Verme Açıklaması
2258  1L
2260  5L
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CIDEZYME® Enzimski deterdžent
UPUTE ZA UPORABU

1.  Nemojte dodavati izbjeljivač ili druge kemikalije.
 Dodajte 8 ml tekućeg koncentrata CIDEZYME® enzimskog deterdženta 

po litri vode. Za opremu s osušenim organskim materijalom 
upotrijebite 16 ml po litri vode i/ili upotrijebite toplu vodu.

 CIDEZYME deterdžent može se upotrebljavati za prethodno 
čišćenje instrumenata u automatiziranoj opremi kao što su 
uređaji za ponovnu sterilizaciju endoskopa, ultrazvučni čistači 
i dezinficijensi za perilice u skladu s preporukama proizvođača 
opreme.

2.  Namočite opremu odmah nakon uporabe sve dok se organska 
tvar ne otopi i ukloni. Preporučuje se minimalno vrijeme 
namakanja od jedne minute. Produžite vrijeme namakanja za 
opremu na kojoj je osušena organska tvar. Isperite sve kanale 
otopinom.

 Molimo, uzmite obzir: vrijeme namakanja za aluminij ne smije 
biti duže od 8 sati.

3.  Po potrebi, mehanički očistite opremu četkama ili mekanim 
krpama prema preporukama proizvođača opreme.

4.  Temeljito isperite opremu usisavajući vodu kroz sve kanale kako 
bi se uklonili tragovi CIDEZYME deterdženta.

5.  Grubo osušite opremu, uključujući kanale. Oprema je sada 
spremna za obradu s koncentriranim otopinama dezinficijensa ili 
sporicidnih tvari.

6.  Bacite iskorištenu otopinu nakon svake uporabe. Bacite 
iskorištenu otopinu u odvod te isperite vodom. CIDEZYME 
deterdžent nije namijenjen kao otopina za držanje ili čuvanje 
opreme.

7.  Čuvati pri kontroliranoj sobnoj temperaturi od 15°-30°C  
(59°-86°F). 

Temeljito isperite spremnik prije odlaganja. Upotrijebite do datuma 
isteka roka valjanosti otisnutog na unutarnjem spremniku.

INFORMACIJE O RIZIKU/SIGURNOSTI: 
Opasnost
Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može uzrokovati alergiju ili simptome 
astme ili poteškoće s disanjem ako se udahne. Nabavite posebne 
upute prije uporabe. Izbjegavajte udisanje prašine / dima / plina / 
magle / para / aerosola. Nosite zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / 
zaštitu za oči / lice. Nosite zaštitu za organe za disanje. U SLUČAJU 
UDISANJA: premjestite osobu na svjež zrak i omogućite joj udoban 
položaj za disanje. U slučaju simptoma poteškoća s disanjem: 
pozovite liječnika. Ako nadraženost očiju ne prestane: potražite 
liječnički savjet / pomoć.

NAČIN ISPORUKE:
Ponovno naručivanje  Opis
2258  1L
2260  5L
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CIDEZYME® Detergent enzimatic
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

1. Nu adăugaţi agent de înălbire sau alte substanţe chimice.
 Adăugaţi 8 ml de concentrat lichid de detergent enzimatic 

CIDEZYME® la 1 litru de apă. Pentru echipamentul pe care există 
substanţă organică uscată, utilizaţi 16 ml la 1 litru de apă şi/sau 
utilizaţi apă caldă.

 Detergentul CIDEZYME poate fi utilizat pentru curăţarea prealabilă 
a instrumentelor în echipamente automate precum sistemele 
de reprocesare a endoscoapelor, sistemele de curăţare cu 
ultrasunete şi sisteme de dezinfectare şi spălare, în conformitate 
cu recomandările producătorilor echipamentului.

2.  Înmuiaţi echipamentul imediat după utilizare, până la dizolvarea 
şi îndepărtarea tuturor substanţelor organice. Se recomandă o 
înmuiere minimă de 1 minut. Prelungiţi durata de înmuiere pentru 
echipamentul cu substanţe organice uscate. Introduceţi soluţie în 
toate canalele.

 Vă rugăm reţineţi: Durata de înmuiere pentru aluminiu nu 
trebuie să depăşească 8 ore.

3.  Dacă este necesar, curăţaţi mecanic echipamentul cu perii 
sau ţesături moi, conform recomandărilor furnizate de către 
producătorul echipamentului.

4.  Clătiţi complet echipamentul, aspirând apa din toate canalele 
pentru a îndepărta urmele de detergent CIDEZYME.

5.  Uscaţi echipamentul, inclusiv canalele. Echipamentul este pregătit 
pentru a fi tratat cu un dezinfectant de nivel înalt sau soluţie 
sporicidă.

6.  După fiecare utilizare, eliminaţi soluţia folosită. Eliminaţi în canalul 
de scurgere soluţia folosită, alături de apă. Detergentul CIDEZYME 
nu este destinat ca soluţie pentru conservarea sau depozitarea 
echipamentului.

7.  A se depozita la o temperatură controlată a camerei cuprinsă între 
15°-30°C (59°-86°F). 

Clătiţi complet recipientul înainte de eliminare. A se utiliza înainte de 
data expirării înscrisă pe recipientul proxim.

INFORMAŢII PRIVIND RISCURILE/SECURITATEA: 
Pericol
Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca simptome de alergie 
sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. Procurați 
instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Evitați să inspirați praful/
fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Purtați mănuși de protecție/
îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței. Purtați echipament de protecție 
respiratorie. ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer 
liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz 
de simptome respiratorii: Sunați la un medic. Dacă iritarea ochilor 
persistă: Consultați medicul/obțineți asistență medicală.

PREZENTARE:
Repetarea comenzii  Descriere
2258  1L 
2260  5L

Hanya untuk digunakan di Indonesia 

ID

Detergen Enzimatik CIDEZYME®

Petunjuk Penggunaan

1.  Jangan menambahkan pemutih atau bahan kimia lainnya. 

Tambahkan 8 ml cairan konsentrat Detergen Enzimatik CIDEZYME® 
dalam 1 liter air. Untuk alat dengan bahan organik yang mengering 
gunakan 16 ml dalam  1 liter air dan/atau gunakan air hangat. 
Detergen CIDEZYME dapat digunakan untuk pra-pembersihan 
instrumen pada peralatan otomatis seperti reprosesor endoskopi, 
pembersih ultrasonik, dan desinfektan mesin cuci, sesuai dengan 
rekomendasi produsen peralatan.

2. Rendam peralatan sesegera mungkin setelah penggunaan, 
sampai semua bahan organik larut dan hilang. Waktu minimal 
perendaman yang direkomendasikan adalah 1 menit. Perpanjang 
waktu perendaman untuk peralatan dengan bahan organik yang 
mengering. Bilaskan larutan melalui semua saluran.  
Harap diperhatikan : Waktu perendaman untuk bahan aluminium 
tidak boleh lebih dari 8 jam.

3. Jika diperlukan, bersihkan alat secara mekanis dengan sikat atau 
kain lembut yang direkomendasikan oleh produsen.

4. Bilas alat secara menyeluruh, lewati air melalui semua saluran 
untuk menghilangkan sisa dari Detergen CIDEZYME.

5. Keringkan peralatan termasuk saluran-salurannya. Peralatan 
sekarang siap untuk proses dengan desinfeksi tingkat tinggi atau 
larutan sporisida.

6. Buang larutan yang telah digunakan. Siram larutan yang telah 
digunakan dengan air ke saluran pembuangan. Detergen Enzimatik 
CIDEZYME tidak untuk digunakan sebagai larutan untuk menangani 
atau menyimpan peralatan.

7. Simpan pada suhu ruangan terkontrol 15°-30°C.

Bilas wadah secara menyeluruh sebelum pembuangan.  
Gunakan sebelum tanggal kedaluwarsa pada wadah.

INFORMASI RISIKO/KESELAMATAN: 
Bahaya
Menyebabkan iritasi mata serius. Dapat menyebabkan gejala alergi 
atau asma atau kesulitan bernapas jika terhirup. Baca petunjuk khusus 
sebelum menggunakan. Hindari menghirup debu/asap/gas/kabut/uap/
semprotan. Kenakan sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/
pelindung mata/pelindung wajah. Kenakan pelindung pernapasan. JIKA 
TERHIRUP: Pindahkan orang yang bersangkutan ke tempat dengan 
udara segar dan posisikan senyaman mungkin untuk bernapas. Jika 
mengalami gejala pernapasan: Hubungi dokter. Jika iritasi mata 
berlanjut: Dapatkan saran/pertolongan medis. 
Kemasan yang disediakan
Pemesanan ulang    Deskripsi
2258                             1L
2260                             5L
Untuk Penjelasan lebih lengkap, lihat IFU/brosur terlampir
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