


Katetry s teplotním čidlem (Foley) ‐ TSC 

Dodatečné instrukce pro použití TSC 

 

Varování: 

Tento produkt nesmí být nikdy propojen s monitorem sledující teplotu nebo 

propojen s kabelem během vyšetření magnetickou rezonancí. 

 

1. Foley katetr s teplotním čidlem by neměl být propojen s jakýmkoliv 

vybavením pro měření teploty během MR vyšetření. 

2. Vždy rozpojte prodlužovací kabel od TSC během MR vyšetření. 

3. Nepřipojujte žádné elektřinu vodivé zařízení či materiál ke katetru. 

4. Část katetru vyčnívající z těla pacienta a integrovaný kabel musí být 

umístěn tak, aby nedošlo k tvorbě ok, a aby se předešlo nadměrnému 

zahřátí v průběhu MR vyšetření.  

5. MR snímky mohou být prováděny POUZE použitím zařízením magnetické 

rezonance o síle magnetického pole 1,5 Tesla/64‐MHz nebo 3‐Tesla/128‐

MHz. 
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